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1. Il Servizio

1.1 la missione
La mammografia € I' esame piu importante per la diagnosi precoce del tumore al seno,

sebbene non in grado di riconoscere la totalita delle lesioni mammarie.

Lo scopo del manuale €’ quello di garantire I'ottimizzazione dellesame, al fine di avere
accettabili livelli di qualita diagnostica, e la radioprotezione dei pazienti e del personale

attraverso I'uso congiunto di buone tecniche radiologiche e appropriate modalita di lavoro.

La qualita va periodicamente ridiscussa, aggiornata e verificata per garantire |l

perseguimento degli obiettivi di qualita per tutte le pazienti interessate.

1.2 Le prestazioni erogate
Il servizio di diagnostica mammografica della SC Radiologia di Alghero del ASL n. 1 di
Sassari eroga prestazioni di mammografia in regime di screening volontario, anche

denominato senologia clinica, e di screening organizzato.
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1.3 Gli Utenti
Le Pazienti vengono coinvolte, per quanto riguarda la senologia clinica, a partire dai 35

anni di eta.

Lo screening organizzato coinvolge la fascia di donne di eta compresa tra 45 e 69 anni,

con cadenza biennale.

1.4 | criteri di accesso
Le donne che aderiscono allo screening organizzato vengono invitate, a mezzo lettera e/o

chiamata telefonica, per sottoporsi gratuitamente allesame mammografico.

Le donne che invece non vogliono aderire allo screening organizzato o che sono fuori
dalla fascia deta possono prendere appuntamento tramite CUP, usufruendo

dell’esenzione biennale o pagando il ticket in base alla legge 388/00.

1.5 | percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
La struttura offre, in accordo con le linee guida nazionali di riferimento in diagnostica per
immagini pubblicate nella G.U. n.100 del 2005, in collaborazione con le Societa
Scientifiche e il Ministero della Salute, percorsi dedicati di follow-up per le pazienti

oncologiche e, in regime di urgenza, per quelle clinicamente positive.

Alle pazienti senza particolari problematiche viene consigliato un follow-up a cadenza

annuale o biennale in base all’ eta, storia clinica e alla tipologia di mammella.

Manuale di Qualita per la Diagnostica Mammografia 5 SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria



45 ASLSassari S.C. Radiologia di Alghero

Azienda socio-sanitaria lacale Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu

2. Le Attrezzature

2.1 La Logistica
Le mammografie di senologia clinica e di screening si effettuano presso la sede della SC
Radiologia di Alghero dislocata nel:

® Ospedale Marino “Regina Margherita”, viale | Maggio, 2, Alghero, SS.

Nella figura 2.1.1 €& riportata la foto dellingresso dellOspedale Marino “Regina

Margherita”.

Figura 2.1.1 — Foto Ingresso principale - Ospedale Marino “Regina Margherita”
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Nella figura 2.1.2 ¢ riportata la pianta della sala diagnostica mammografica dell Ospedale

Marino “Regina Margherita”.

Figura 2.1.2 — Pianta Diagnostica mammografica - Ospedale Marino “Regina

Margherita”
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2.2 Gli impianti radiologici mammografici

S.C. Radiologia di Alghero
Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu

L'apparecchio mammografico in dotazione alla SC Radiologia di Alghero della ASL Sassari

€ riportato nella tabella 2.2.1.

Tabella 2.2.1 - Apparecchio mammografico della SC Radiologia di Alghero

P.O. / Struttura Marca Modello ID Fisica Anno di
o Apparecchio | Apparecchio Sanitaria installazione
Ospedale Marino , Selenia
“‘Regina Margherita” Hologic Sensation SS021UFS B

Nella figura 2.2.1 é riportata la foto dell’apparecchio mammografico dellOspedale Marino

“‘Regina Margherita”.

Figura 2.2.1 — Foto Mammografo Radiologia Alghero
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2.3 Il Sistema RIS-PACS ed il Sistema Dedalus
Il Sistema RIS-PACS della SC Radiologia di Alghero € fornito dalla Ditta Ebit S.r.l. che
garantisce una piena operativita nel rispetto degli standard clinici, di sicurezza, di

integrazione e di information comunication technology correnti.
La ditta Ebit srl fornisce anche personale di supporto tecnico dedicato.

La gestione delle attivita di senologia di screening sono effettuate per mezzo dell’apposito

software applicativo Dedalus.

Dedalus offre un ampio set di soluzioni per la gestione dello screening oncologico con
supporto anche per la selezione della popolazione target, gli inviti, la programmazione,

'esecuzione, la comunicazione degli esiti e le attivita di richiamo.

2.4 Le altre Attrezzature e gli Applicativi di Supporto
Per l'attivita di mammografia clinica e di screening la SC di Radiologia di Alghero si avvale
di altre attrezzature ed applicativi di supporto, tra i quali, i piu rilevanti sono:
e i monitor di controllo di processo;
e i monitor di refertazione;
e i sistemi di riproduzione immagini;

e gli applicativi di word-processing e controllo di gestione.
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3. Le Responsabilita

3.1 1l Direttore
Il Direttore della SC Radiologia di Alghero ¢ il Dr. Flavio Nicola Cadeddu, individuato con
deliberazione n. 845 del 08.11.2011 del Direttore Generale dellASL di Sassari.

Il Direttore sovraintende alle attivita della SC Radiologia di Alghero, conformemente al
contratto di lavoro individuale sottoscritto ed alle funzioni previste dal funzionigramma

dell’Atto Aziendale in vigore, nel rispetto del CCNL 2019 e smi.

3.2 Il Responsabile degli Impianti Radiologici
Il Responsabile degli Impianti Radiologici (RIR) € nominato con delibera del Direttore
Generale, scelto tra i dirigenti medici radiologici o radiodiagnosti, conformemente ai
requisiti del D. Lgs 101/20, su proposta del Delegato del Direttore Generale per la Tutela
dai Rischi dovuti alle Radiazioni lonizzanti ed agli Impianti di Risonanza Magnetica, di

concerto con il Direttore della SC Radiologia di Alghero.

I Responsabile degli Impianti Radiologici accetta e sottoscrive specifico atto di

accettazione.

Il Responsabile degli Impianti Radiologici € il dr. Flavio Cadeddu, individuato con nota di
prot. NP/2017/76005 del 11/09/2017 del Direttore dellASSL di Sassari di ATS Sardegna.

Il Responsabile degli Impianti Radiologici ha le attribuzioni e responsabilita previste a
carico di questa figura dal D.Lgs 101/20 e, nello specifico dal Titolo XIII e dal Titolo VII,

assolvendo a tutti i compiti espressamente indicati e descritti.

Inoltre, il Responsabile degli impianti Radiologici, in accordo con il responsabile di struttura
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e con il responsabile di macrostruttura:

® sovrintende e da le disposizioni interne necessarie per la corretta gestione delle
attrezzature radiologiche, con particolare attenzione ai rapporti con il servizio di
ingegneria clinica ed i soggetti che effettuano I'assistenza e la manutenzione delle
attrezzature;

® verifica, allatto della formulazione del giudizio di idoneita alluso clinico delle
attrezzature, l'esistenza delle certificazioni emesse dai soggetti e dagli uffici
competenti, attestanti che le attrezzature radiologiche e le modalita operative
concernenti I'utilizzo delle stesse siano rispondenti alle norme specifiche in materia di
sicurezza e protezione dai rischi radiologici e non radiologici per i pazienti, i lavoratori,
la popolazione e 'ambiente;

® verifica, periodicamente il rispetto delle disposizioni previste dal programma di garanzia

della qualita adottato, segnalando al Direttore della SC le eventuali anomalie.

3.3 I Medici Specialisti
| Medici Specialisti della SC Radiologia di Alghero, ai sensi del punto 98) e del punto 122)
del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 101/20, che svolgono le procedure mammografiche di
competenza, sono tutti quelli in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 159 del
D. Lgs 101/20 individuati dal Direttore della stessa Struttura.

| Medici Specialisti hanno le attribuzioni e responsabilita previste a carico di questa figura
dal Titolo Xl del D. Lgs 101/20, assolvendo a tutti i compiti espressamente indicati e

descritti.

In particolare, tutte le esposizioni per gli esami mammografici sono effettuate sotto la
responsabilita clinica del medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente,
ai sensi del comma 1) dell’art. 159 del D. Lgs 101/20.

Allo stesso medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche idonee a

ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione
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della possibilita di utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso obiettivo, ma
che non comportano un’esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle

radiazioni ionizzanti.

3.4 | Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM)
| Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della SC Radiologia di Alghero sono i professionisti
sanitari in possesso dei requisiti di cui al comma 12 dell’art. 159 del D. Lgs 101/20,
individuati dal Direttore della stessa Struttura, che svolgono le procedure mammografiche

di competenza.

Gli stessi sono responsabili, ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del D. Lgs 101/20, degli
aspetti pratici per I'esecuzione della procedura mammografica o di parte di essa, cosi
come definito nellambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all’art. 161,
comma 1 dello stesso decreto, poste in capo alla Figura del medico specialista o della
Figura del tecnico sanitario di radiologia medica, ciascuno nell’ambito delle rispettive

competenze professionali.

Gli stessi sono responsabili delle prove di cui al comma 3, lettera b) , punto 2) dell’art. 163
del D. Lgs 101/20 sulla base delle indicazioni e del protocollo di esecuzione predisposto

dallo Specialista in Fisica Medica su base giornaliera, settimanale e mensile.

Gli stessi, insieme all’esercente, al responsabile dell’impianto radiologico, al medico
specialista e allo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono
affinché le indagini mammografiche e i principali parametri tecnici a essi relativi siano
registrati singolarmente su supporto informatico ai sensi del comma 1 dell’art. 168 del
D.Lgs 101/20.

Gli stessi, durante le procedure mammografiche. devono fornire gli appropriati dispositivi

di protezione individuale, oltre che al paziente, anche a chi presta assistenza secondo le

indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica ai sensi dell’ Allegato XXV di cui all’art.
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157, comma 8 del D. Lgs 101/20

Gli stessi, insieme al medico specialista in radiodiagnostica, devono valutare la tecnica

radiologica adottata nelle procedure mammografiche, nelllambito delle rispettive

responsabilita professionali ai sensi dell’ Allegato XXVI di cui all'art. 158, comma 3) del
D. Lgs 101/20

3.5 Le Figure del Team di Fisica Sanitaria

Il Team di Fisica Sanitaria comprende al suo interno le Figure di:

Specialista in Fisica Medica, (D. Lgs 101/20, Titolo Il, art. 7, comma 1, punto 148);
Esperto di Radioprotezione, (D. Lgs 101/20, Titolo Il, art. 7, comma 1, punto 39);
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica incaricati delle attivita esecutive dei controlli di
qualita e di sorveglianza fisica per la radioprotezione (D. Lgs 101/20, Titolo XllI art. 163
comma 7).

Referente amministrativo per la radioprotezione a supporto per le procedure
autorizzative di Radioprotezione di cui agli articoli 46, 50, 52 e 54 del Titolo VII del
D. Lgs 101/20 e delle funzioni di cui alla deliberazione 133/22 dellASL n. 1 di Sassari

per la Procedura per la gestione dei dosimetri personali ed ambientali.

Il coordinatore del Team di Fisica Sanitaria, nel rispetto delle autonomie professionali,

coordina e garantisce:

I'esercizio delle attribuzioni e delle responsabilita previste per lo Specialista in Fisica
Medica e per I'Esperto di Radioprotezione, rispettivamente, al Titolo Xlll ed all’art. 130
del Titolo Xl e di coordinamento tra le stesse figure ai sensi del comma 2 dell’art 130
del D. Lgs 101/20;

I'adempimento delle funzioni che il D. Lgs. 101/20 pone a carico del Datore di Lavoro
per quanto riguarda la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza
fisica della radioprotezione elencata nell’art. 132 dello stesso decreto fino alla
cessazione dell'attivita d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti o

fino alla consegna al medico autorizzato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
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® |e comunicazione agli uffici amministrativi competenti per gli aggiornamenti delle
posizioni assicurative INAL per gli impianti radiologici ai sensi della L. 20-02-58 n. 93 e
S.m.i.

® |'applicazione dei criteri per I'attribuzione delle indennita di rischio radiologico stabiliti

dalla Commissione Rischio Radiologico ai sensi della L. 28-03-68 n. 416 e s.m.i..

3.6 Le Responsabilita dei Controlli di Qualita sulle Attrezzature Radiologiche

Il Responsabile dell'lmpianto Radiologico, ai sensi del comma 3 dell’Art. 163 del D. Lgs

101/20, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica, provvede

affinché, sulle attrezzature mammografiche, siano:

a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della qualita, compreso |l
controllo della qualita. Rientrano in tali programmi anche la valutazione della dose o
dell’attivita somministrata ai pazienti;

b) effettuate e documentate, secondo le norme di buona tecnica applicabili e tenuto conto
delle indicazioni fornite dal produttore, le seguenti prove:

1) accettazione prima dell’entrata in uso;
2) corretto funzionamento a intervalli regolari;
3) corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di manutenzione;
c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove necessarie a esprimere il giudizio di

idoneita all’'uso clinico

Lo Specialista in Fisica Medica esprime il giudizio sulla qualita tecnica delle attrezzature
medico-radiologiche in relazione ai risultati delle prove di cui alla lettera b) ai sensi del
comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs 101/20.

Il Responsabile dell'lmpianto Radiologico esprime il giudizio di idoneita sull'uso clinico
delle attrezzature medico-radiologiche, tenendo conto dei risultati del programma di
controllo della qualita e delle valutazioni conseguenti effettuate dallo specialista in fisica
medica, ai sensi del comma 6 dell’art. 163 dello stesso decreto.

Nel caso di attrezzature mammografiche utilizzate anche per biopsie, il responsabile
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dell'impianto acquisisce e tiene conto anche delle valutazioni del medico specialista che

svolge la pratica.

3.7 Le Responsabilita della Registrazione delle Indagini Radiologiche
L'esercente, il Responsabile dell’'Impianto Radiologico, il Medico Specialista, il Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica e lo Specialista in Fisica Medica, per quanto di loro
competenza, provvedono affinché le indagini mammografiche e i principali parametri
tecnici ad essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico ai sensi del
comma 1 dell’art. 168 del D. Lgs 101/20.

la registrazione delle indagini di mammografia clinica sono effettuate sul sistema RIS-
PACS Aziendale fornito dalla ditta Ebit.

La registrazione delle indagini di mammografia di screening sono effettuate sul sistema
Dedalus e sul PACS Aziendale fornito dalla ditta Ebit.

In particolare, I'indicazione della classe di dose ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 161 del
D. Lgs 101720, ¢é effettuata conformemente alla Procedura “Assegnazione della classe di
dose all’esame radiologico”, approvata con Deliberazione n. 978 del 23/12/21 del Direttore
Generale di ATS Sardegna.
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4. La Refertazione e la Registrazione delle Prestazioni Radiologiche

4.1 La Mammografia Clinica

Al termine della prestazione, a seguito dell’ applicazione dei protocolli di comportamento
stabiliti, verificata la correttezza dell’esecuzione e il livello di accettabilita ai fini della
interpretazione diagnostica, tenendo conto della valutazione dosimetrica, il medico
specialista redige il referto comprendente:

® | dati identificativi,
il riferimento alla tecnica e alla metodologia impiegate,
la classe di dose,
la descrizione dei reperti patologici riscontrati,

I'interpretazione e/o l'ipotesi diagnostica,

la proposta di ulteriori accertamenti e/o controlli.

Il referto e la documentazione iconografica vengono consegnati alla paziente in tempo

reale su supporto cartaceo e digitale.

L’ archiviazione della documentazione iconografia e del referto avvengono su sistema RIS-

PACS per assicurare confronto con eventuali controlli successivi .

4.2 La Mammografia per il Programma di Screening
Lo Specialista Radiologo non € presente al momento dell’ esecuzione dellesame
mammografico, ma valuta la correttezza dell’esecuzione e il livello di accettabilita ai fini

dell’ interpretazione diagnostica in un secondo tempo.

La documentazione iconografica viene valutata e refertata in doppio cieco da due

Specialisti Radiologi.
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Qualora la mammografia risulti meritevole di ulteriori approfondimenti diagnostici, la
paziente viene invitata telefonicamente ad eseguirli.

In caso di negativita, viene redatto il referto e spedito alla paziente senza documentazione
iconografica.

In caso di positivita, la paziente € indirizzata con referto e documentazione iconografica

verso un percorso diagnostico-terapeutico.

La refertazione avviene su sistema Estensa e l'archiviazione della documentazione
iconografia e del referto avvengono su sistema RIS-PACS per assicurare confronto con

eventuali controlli successivi .

5. 1l Sistema di Qualita

5.1 Il Sistema di Qualita Adottato
Il Sistema di Qualita adottato in mammografia dalla SC Radiologia di Alghero & descritto
nel presente Manuale di Qualita, redatto ai sensi D. Lgs 101/20 - art. 164, comma 1,
lettera a) - Parte 1 Allegato XXVIIl e comprensivo di quanto previsto dal Programma di

Garanzia della Qualita di cui al comma 2 dell’art 158 dello stesso decreto.

Il Sistema di Qualita adottato € condiviso con l'intera Equipe della Struttura ed aggiornato
periodicamente, sulla base delle indicazioni normative e tecniche e gli aggiornamenti
strumentali e delle procedure diagnostiche, nel rispetto di quanto previsto anche alla
lettera a) del comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 101/20.

Il Sistema di Qualita adottato € coerente con i principi ed i requisiti di accreditamento

richiesti dalla Regione Sardegna ed i regolamenti attuativi aziendali.

Il Sistema di Qualita adottato promuove e valorizza la formazione continua degli Operatori
della Struttura di cui all'articolo 16 -bis del D. Lgs 502/92 ed s.m.i. nel’ambito del
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programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui allAccordo 2 febbraio 2017

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Sistema di Qualita interno, recepisce ed aderisce anche alle indicazioni di cui al comma
4 dell’art. 162 del D. Lgs 101/20, richiedendo che i crediti specifici di radioprotezione siano
almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i
tecnici sanitari di radiologia medica e gli infermieri, ed almeno il 15 per cento dei crediti

complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica.

Il Sistema di Qualita recepisce ed aderisce agli obblighi di formazione ed aggiornamento
triennale in materia di radioprotezione dei dirigenti e preposti posti a carico del datore di

lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del D. Lgs 101/20.

L'audit viene adottato come strumento base del Quality Assurance con finalita di
ottimizzare ed uniformare le procedure mammografiche alla buona prassi, ai sensi della
lettera 9) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 101/20.

La SC Radiologia di Alghero partecipa alle iniziative regionali, ai sensi del comma 5
dellart. 168 del D. Lgs 101/20, per gli audit clinici, nel rispetto delle indicazioni della
pubblicazione Radiation Protection 159 - European Commission Guidelines on clinical
audit for medical radiological practices e smi, finalizzati al miglioramento continuo della
qualita e della sicurezza delle prestazioni mammografiche con particolare attenzione alle

indagini di screening ai sensi della lettera b) comma 1 dell’art. 165 dello stesso decreto.

5.2 I'Informazione del Paziente sui Rischi Specifici Connessi alle Esposizioni
L'informazione del Paziente sui benefici e sui rischi specifici connessi alle esposizioni &

fornita dal Medico Specialista ai sensi del comma 6 dell’art. 159 del D. Lgs 101/20.

Il Medico Specialista garantisce che analoghe informazioni siano ricevute anche dagli

assistenti e accompagnatori dei Pazienti sottoposti ad indagini mammaografiche.
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I Responsabile delllmpianto Radiologico assicura attenzione particolare che
'informazione dovuta ai sensi della comma 6 dellart. 159 sia fornita alle Persone
sottoposte alle esposizioni dello screening mammografico ai sensi del comma 11 dell’art.

157 dello stesso Decreto.

5.3 La Collaborazione tra I’Esperto di Radioprotezione e lo Specialista in
Fisica Medica
La collaborazione tra lo Specialista in Fisica Medica e I'Esperto di Radioprotezione ai
sensi della lettera a) comma 3 dell’art. 160 del D. Lgs 101/20 & garantita, per conto

dell’esercente, dal Coordinatore del Team di Fisica Sanitaria.

Il Coordinatore del Team di Fisica Sanitaria esercita le funzioni di coordinamento e
raccordo tra queste due Figure nel rispetto delle autonomie professionali e dei compiti
specifici delle stesse Figure definite allart 130 e nel titolo Xl del D. Lgs 101/20,
recependo le istanze del Direttore della SC Radiologia di Alghero e del Responsabile degli

Impianti Radiologici.

5.4 La Gestione della Documentazione del Sistema Qualita Adottato
Il Responsabile degli Impianti Radiologici sovraintende alla redazione del Manuale di
Qualita e coordina i contributi provenienti dai Medici Specialisti, dai Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e dagli altri Operatori della SC Radiologia di Alghero, dal Team di Fisica

Sanitaria e dagli altri redattori rappresentanti i Servizi fruitori, quelli di supporto e gli Utenti.

Il Direttore della SC Radiologia di Alghero, di concerto con il Responsabile degli Impianti
Radiologici, assicura che i contenuti del Manuale di Qualita siano comunicati e, per quanto
possibile, condivisi con tutti gli Operatori della Struttura e con i Servizi afferenti e di

supporto.

Il Manuale di Qualita & approvato dal Direttore della SC Radiologia di Alghero ed & validato
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dal Delegato del Direttore Generale per la Tutela dai Rischi dovuti alle Radiazioni

lonizzanti.

Il Manuale di Qualita & adottato con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del
Direttore Sanitario e pubblicato sul sito aziendale e comunicato all’Ufficio Pubbliche
Relazioni (URP).

Il Responsabile degli Impianti Radiologici vigila sulla necessita di aggiornare il Manuale di

Qualita, adottando i provvedimenti necessari.

Il Responsabile degli Impianti Radiologici, coadiuvato dal Preposto, custodisce copia
integrale del Manuale di Qualita e copia dei Report periodici delle verifiche e dei controlli
previsti dallo stesso, compresi gli esiti dei controlli di qualita e i risultati della Verifica dei

Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR).

In tale documentazione da custodire, sono compresi anche gli esiti dei collaudi delle
installazioni e manutenzioni straordinarie ed ordinarie effettuate dai tecnici coordinati dal

Servizio di Ingegneria clinica.

Il Responsabile degli Impianti Radiologici, ai sensi dell’art. 164, comma 1, lettere b) e c)
del D. Lgs 101/20 provvede affinché siano registrati e conservati, anche su supporto
informatico, nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per I'ltalia Digitale:
® | risultati delle prove di accettazione delle attrezzature medico-radiologiche
effettuate a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durata
della conservazione: intero periodo di esercizio delle attrezzature;
® | risultati delle verifiche dosimetriche e tutte le ulteriori eventuali registrazioni
effettuate nell’ambito del programma di controllo e garanzia della qualita. Durata
della conservazione: almeno cinque anni;

® | risultati della verifica dei LDR. Durata della conservazione: almeno dieci anni.
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6. La Qualita Tecnica e la Qualita Diagnostica

6.1 Gli Standard di Verifica della Qualita Tecnica
Per le indagini mammografiche relative al programma di screening e di senologia clinica la
SC Radiologia di Alghero adotta, nella sostanza, il protocollo di verifica della qualita
tecnica descritto nel documento:
® Protocollo di valutazione della qualita tecnica dellesame mammografico -
Programma di screening mammografico della Regione Emilia-Romagna (ISSN
2464-9252 n.95/2017).

La mammografia viene eseguita in due proiezioni per ogni mammella: Cranio-Caudale
(CC Dx e Sn) e Medio-Laterale-Obliqua a 45° (MLO Dx e Sn) con paziente in ortostatismo,

salvo casi particolari che impongono la posizione seduta.

La modalita a stazione eretta & indicata perché permette:

* un posizionamento piu agevole ed una maggiore collaborazione della paziente;

+ l'abbassamento per gravita delladdome in modo da non ostacolare l'adeguata
compressione anche nei piani mammari piu inferiori e profondi;

* |la collocazione della paziente (e della mammella) nel rispetto degli assi e/o dei piani
anatomici e delle fenotipicita personali (variabili per esempio con l'eta) che sono di

assoluto riferimento all’esame.

La mammografia viene analizzata nelle suddette proiezioni che la compongono: le 2

Cranio-Caudali (dx e sn) e le 2 Medio-Laterali-Oblique a 45° (dx e sn), come avviene in

altre schede di valutazione utilizzate in Europa e nel mondo.
Per assicurare standard di elevata qualita tecnico-diagnostica ciascuna proiezione deve

rispettare determinati criteri di correttezza, che riguardano la buona rappresentazione degli

spazi delimitati tra la gabbia toracica (in particolare dal muscolo pettorale) e il capezzolo.
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Essi sono :
® CC
O spazio retro-ghiandolare centrale ben rappresentato

O muscolo pettorale compreso nel radiogramma

O muscolo pettorale visualizzato dall’ascella fino al livello del capezzolo
O angolo sotto mammario compreso nel radiogramma e libero da

sovrapposizioni

In entrambe le proiezioni € fondamentale che il capezzolo sia ben sproiettato ed in asse
senza sovrapposizioni tissutali, che non siano presenti né pliche cutanee né strutture
sovrapposte (quali mento, naso, orecchie, spalle, capelli, orecchini o collane ), e che

I'annerimento dell'immagine sia omogeneo.

per la composizione dei criteri di correttezza e per I'analisi di qualita anatomo-topografica

gli elementi principali che vengono presi come riferimento sono:

| principali punti di riferimento, piani ortogonali e linee geometriche utilizzati per I'analisi di

qualita anatomo-topografica e la composizione dei criteri di correttezza sono (Fig. 6.1.1):
® PIANI ORTOGONALI

O Piano sagittale mediano (Median Sagittal Plane MSP): che decorre in senso

antero-posteriore e divide un corpo in due parti simmetriche, destra e sinistra
con caratterizzazione mediale e laterale a seconda del rapporto con esso;
O Piano frontale o coronale (Frontal Plane FP): parallelo alla sutura coronale e
divide un corpo in anteriore e posteriore;
O Piano trasversale o assiale (Axial Plane AP): taglia il corpo in due meta, una
superiore e una inferiore;
® |INEE GEOMETRICHE
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O Linea Capezzolo-Pettorale (Pectoral-Nipple Line PNL): distanza tra il seno
galattoforo principale e il profilo anteriore del muscolo pettorale espresso in
cm (misurato lungo la linea centrale dellimmagine in CC e riportata anche
nella MLO);

O Profilo anteriore del muscolo pettorale (Pectoral Muscle Profile PMP): linea

di demarcazione del muscolo, interseca con angolo di 90° la PNL;

Figura 6.1.1 Mammografia monolaterale sinistra che presenta tutti i criteri di

correttezza elencati e rispetto dei piani considerati - ISSN 2464-9252 n.95/2017
' /

OBL sin
CC Sin EXT

* Linea centrale dell'immagine (Central Line CL): divide il radiogramma in due parti uguali,
esterna ed interna per la CC e superiore ed inferiore per la MLO;
* Profilo cutaneo (Skin Profile SP): linea di demarcazione dellorgano mammario

rappresentato dalla cute.
All’'evenienza, per ulteriori accertamenti diagnostici si utilizzano proiezioni speciali e la

proiezione Laterale (Medio-Laterale o Latero-Mediale) al fine di localizzare su piani

ortogonali una lesione in previsione di procedura stereotassica .
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6.2 Gli Standard di Verifica della Qualita Diagnostica
Il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche mammografiche, ai
sensi della lettera c) del comma 2 dell’art. 157 del D. Lgs 101/20, si svolgono nell’ambito
dell'attivita professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della ricerca
scientifica e delle linee guida riconosciute nel’ambito del Sistema Nazionale di cui alla
legge n. 24/17.

Tutte le esposizioni mediche individuali sono giustificate preliminarmente, tenendo conto
degli obiettivi specifici dell’esposizione e delle caratteristiche della persona interessata ai

sensi del comma 4 del’ art. 157 dello stesso decreto.

Il Medico Specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvale delle informazioni
acquisite o si assicura di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni
diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione ai sensi del

comma 5 dell’art. 157 dello stesso decreto.

La struttura sanitaria competente, con il concorso delle istituzioni e societa’ scientifiche e
delle linee guida riconosciute dal SSN legge 24/17, predispongono una giustificazione
specifica per le indagini di mammografia di screening di cui al comma 2.c e comma 10

dell’art. 157 dello stesso decreto

Il Responsabile dell'lmpianto Radiologico verifica che ogni procedura medico-radiologica,
condotta su un soggetto asintomatico, ai fini della diagnosi precoce di tumore della
mammella, rientri nel programma di screening sanitario o richieda una giustificazione
documentata specifica per il soggetto interessato da parte di un medico specialista, in
consultazione con il medico prescrivente, secondo le linee guida riconosciute ai sensi del

comma 11 dell’art. 157 dello stesso decreto.

Nel caso di esposizioni nellambito del programma di screening mammografico,
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conformemente a quanto indicato nel comma 2 dell’art. 159 del D. Lgs 101/20, la

valutazione clinica del risultato non include 'anamnesi individuale.

Gli standard sulla verifica della qualita diagnostica per le indagini di screening si basano
su una adeguata visualizzazione di strutture e particolari anatomici che devono essere
valutati nel esame radiologico eseguito al fine di consentire una diagnosi accurata e

corretto posizionamento della paziente

Gli standard sulla verifica della qualita diagnostica per le indagini di senologia clinica si
basano su adeguata visualizzazione di strutture e particolari anatomici che devono essere
valutati nel esame radiologico eseguito al fine di consentire una diagnosi accurata e

corretto posizionamento della paziente.
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7. Il Programma di Controllo Qualita delle Attrezzature Radiologiche

7.1 Le Norme, le Linee Guida e i Documenti Tecnici del Programma di
Controllo della Qualita delle Attrezzature Medico-Radiologiche

| documenti di riferimento utilizzati sono:

® EUREF, 2006, European guidelines for quality assurance in breast cancer screening
and diagnosis.

® |AEA, 2011, Human Health Series No. 17 - Quality Assurance Programme for Digital
Mammography.

® EUREF, 2013, Supplement European guidelines for quality assurance in breast
cancer screening and diagnosis.

® SIRM, 2016, Recommendations for breast imaging follow-up of women with a previous
history of breast cancer: position paper from the Italian Group for Mammography
Screening (GISMa) and the Italian College of Breast Radiologists (ICBR) by SIRM.

7.2 |1 Controlli di Qualita di Accettazione
| controlli di qualita di accettazione prevedono venti prove, i cui parametri sono riportati

nelle tabelle 7.2.1 e 7.2.2 e sono verificati anche su base annuale:

| controlli di qualita di accettazione sono effettuati, con alto livello di priorita, su richiesta
del Responsabile degli Impianti Radiologici direttamente dal Team di Fisica Sanitaria:

® preventivamente al primo utilizzo clinico delle apparecchiature;

® in corrispondenza di ogni manutenzione straordinaria od ordinaria rilevante;

® dopo un periodo anomalo prolungato di non utilizzo delle apparecchiature.
| controlli di qualita di accettazione sono effettuati con la strumentazione scelta dallo

Specialista in Fisica Medica del Team di Fisica Sanitaria, tenuta in efficienza ed

opportunamente calibrata:
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Tabella 7.2.1 Esiti delle prove di misure per i controlli di qualita 1.1 —1.14 per il

Mammografo Hologic Selenia Dimensions effettuati il 22/02/22 presso la Sala di

Mammografia dell’Ospedale Marino “Regina Margherita”

-5 ASLSassari Fisica Sanitaria
T et o CONTROLLI DI QUALITA' AN

NO 2022

Apparecchiatura: Mammografo HOLOGIC "Selenia Dimension System”

Data 24/02/2022 Prova di
Macrostrutiura Ospedale MARINO Alghero Marca
Sede Radiologia Tipo
Sala diagnostica Diiagnostica Mammografica kV max
Identificativo UFS AHO021UFS SID

Accettazione

Hologic

Selenia Sensation

a9
70 cm

PROTOCOLLO DIRIFERIMENTO : |

Protocollo dei Controlli di Qualita CQ-P09: Mammografo digitale 2D E 3D

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA : I Multimetro PIRANHA - Fantoccio ARTINIS Cdmam - Spessori in PMMA  Bilancia - Filtri Al - Fantoccio TORMAS
; Criterl minimi di
RISULTATI DELLE MISURE Controlll di Qualita accettabilita
Tipo di controllo | mis. rif. limtl [stno| 1Umiti [ sino
1. GENERATORE RAGGI X
Tensione del tubo e qualita del fascio
1.1. ACCURATEZZA DELL'ALTA TENSIONE 2D W/Rh AkVmax 0,56 - =1 si =1 si
2D W/Ag  AkVWmax 0.66 <1 si <1 si
1.2. RIPRODUCIBILITA' DELL'ALTA TENSIONE 2D AkVmax 0,04 - <0,5 si <0,5 si
1.3. VALUTAZIONE DEL SEV 2D 28 kV (W/Rh) [mm Al] 0,53 - 0,53+0,03 si 0,53+0,03 si
Sorgente RX
1.4. DIMENSIONI DELLA MACCHIA FOCALE prova di accettazione
1.5. DISTANZA SORGENTE-IMMAGINE: mm 70 - ==60 si >=60 si
1.6. RENDIMENTO DEL TUBO RADIOGENO 2D uGy/mAs{28 kV,W/Rh) 17,4
2D mGy/s (28 kV.W/Rh) 3.5 >=7.5(") no >=7,5(°) no
1.7  LINEARITA' DEI mAs 2D B° 1,00 >0,999 si
Controllo automatico dell'esposizione (AEC System)
1.8. CONTROLLO DEGLI STEP DI ESPOSIZIONE AmAs,, (%) 15,3 % 5% - 15% no =
1.9. RIPRODUCIBILITA* A BREVE TERMINE 20 AmAs, o 1,9% < 5% si &
1.10. RIPRODUCIBILITA' A LUNGO TERMINE 20 ESaK (mGy, 45 mm PMMA) 43 4.0 15% RIF si -
1.11. COMPENSAZIONE PER DIVERSI| SPESSORI / TENSIONI 2D ESaK (mGy,53 mm mamm. equ.) 4.5 4,5 15% RIF si -
1.12. SNR/CNR/SDNR 2D - SNR, 45 mm PMMA 56,1 54,0 15% RIF si -
2D - SNR, 70 mm PMMA 67.8 62,6 15% RIF si
(*) tale limite & relativo ad una tecnologia di tipo analogico con rendimenti pil alti di quella digitale.
Compressione
1.13. FORZA DI COMPRESSIONE - MANTENIMENTO DELLA COMPRESSIONE N 167 [ [ 130-200 N | si
1.14. ALLINEAMENTO DEL PIATTO DI COMPRESSIONE
2D torace-capezzolo(carico simm.), mm < 5mm < 5mm ‘ si ‘ < 5mm ‘ si
2D dx-sx{carico simm.), mm < 15mm < 15mm si < 5mm si
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Tabella 7.3.2 Esiti delle prove di misure per i controlli di qualita 1.15 - 4.5 per il

Mammografo Hologic Selenia Dimensions effettuati il 22/02/22 presso la Sala di

Mammografia dell’Ospedale Marino “Regina Margherita”

4D ASLSassari

ATienda saco-sanitana lncale

Fisica Sanitaria
CONTROLLI DI QUALITA' ANNO 2022

Apparecchiatura: Mammografo HOLOGIC "Selenia Dimension System” f
Data 24/02/2022 Prova di Accettazione L) '__‘."
Macrostrutiura Ospedale MARINO Alghero Marca Hologic
Sede Radiologia Tipo Selenia Sensation A e
Sala diagnostica Diagnostica Mammografica kV max 49 e
Identificativo UFS AHO021UFS SID 70cm
Griglia
1.15. FATTORE DI GRIGLIA FGJ 0.6 | [ <3 [ s
2. RECETTORE D'IMMAGINE
2.1. ALLINEAMENTO FASCIO-RECETTORE 2D lato torace (mm) [taglio] -09 < 5mm si <7 mm si

2D lato torace (mm) [taglio] <2mm <2mm <2mm
2.2. FUNZIONE DI RISPOSTA 2DR? 1,00 = 0,99 si
2.3. VALUTAZIONE DEL RUMORE (componente Poissoniana) 2D kq E
2.4. OMOGENEITA' DEL RECETTORE D'IMMAGINE E STABILITA' 2D U(%) 34% - <B8% si
2D U{%) SNR = <20%

3. DOSIMETRIA

3.1. STIMA DELLA DOSE GHIANDOLARE MEDIA (AGD)

2D 21 mm mamm equ (mGy) f.g. 0,57 - 1.0 si - -
53 mm mamm equ (mGy) f.g. 1,36 - 25 si - -
75 mm mamm equ (mGy) f.g. 2,31 - 45 si - -
4. QUALITA’ DELLIMMAGINE
4.1. SOGLIA DI CONTRASTO VISIBILE diam. dett. 0,1 mm DR 75 % 042 < 1,68 si
4.2. TEMPO DI ESPOSIZIONE E DURATA DELLA SCANSIONE 2Ds <1,2 - <1,5 si <2 si
4.3. DISTORSIONE GEOMETRICA E VALUTAZIONE ARTEFATTI 2D no no art/dist si
no art/dist
4.4. IMMAGINE GHOST/COMPLETEZZA CANCELLATURA 2D GF -0,05 <0,3 si

4.6. QUALITA' DELLIMMAGINE SUL PIANO X-Y (TOBMAS)

2D Ip/mm(MTF 50% perpendicolare) 5.38 [ 580 [ <10%RIF [ si ]|

Conclusioni

Durante i controlli di qualita di accettazione é richiesta la presenza del tecnico incaricato

dalla ditta che cura la manutenzione delle apparecchiature.

7.3 | Controlli di Qualita di Funzionamento ad Intervalli Regolari

| controlli di qualita ad intervalli regolari previsti sono su base:

® giornaliera;

® settimanale;

® mensile;
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® semestrale;

® annuale.

| controlli di qualita di funzionamento ad intervalli regolari, su base annuale e semestrale,
sono effettuati direttamente dal Team di Fisica Sanitaria, con la strumentazione utilizzata

per controlli di qualita di accettazione.

| controlli di qualita di funzionamento ad intervalli regolari, su base giornaliera e
settimanale e mensile, sono richiesti dal Responsabile degli Impianti radiologici ai Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica ed ai Medici Specialisti della SC Radiologia di Alghero
dedicati alle indagini mammografiche e sono effettuati secondo le indicazione dello

Specialista in Fisica Medica del Team di Fisica Sanitaria.

Nelle more dell'implementazione dei controlli di qualita ad intervalli regolari con frequenza
piu elevata di quella mensile, i controlli di qualita su base semestrale saranno gli stessi di

quelli effettuati su base annuale e riportati nelle tabelle 7.2.1 e 7.2.2.

| controlli di qualita di funzionamento ad intervalli regolari, semestrali ed annuale, sono
eseguiti, su base programmata, nelle giornate concordate con il Direttore della SC

Radiologia di Alghero, per il tramite il tramite del Responsabile degli Impianti Radiologici.

Durante i controlli di qualita di funzionamento ad intervalli regolari, semestrali ed annuale,

e richiesta la presenza di un Tecnico di Radiologia Medica della SC Radiologia di Alghero.

7.4 Le Verifiche di Radioprotezione
Le verifiche di radioprotezione previste effettuate dall’Esperto di Radioprotezione del Team
di Fisica Sanitaria sono:
® verifica preliminare;
® prima verifica;

® verifica periodica.
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La verifica preliminare € svolta in fase di progettazione o riqualificazione significativa della

diagnostica mammografica o sostituzione delle apparecchiature.

Gli esiti e le prescrizioni di tale verifica sono descritti nella relazione preliminare, che, in
funzione delle condizioni, accompagna la notifica di pratica o variazione di pratica ai sensi
dell'art. 46 del D. Lgs 101/20.

La prima verifica & effettuata una volta ultimati gli interventi di progettazione o

riqualificazione o installazione delle nuove apparecchiature.

Gli esiti, le prescrizioni, il regolamento di radioprotezione ed il benestare del’Esperto di

Radioprotezione sono riportati nel verbale di radioprotezione di prima verifica.

La verifica periodica ¢ effettuata su base annuale e le prescrizioni, il benestare o la revoca

del benestare sono riportate nel verbale di radioprotezione di verifica periodica.

In caso di cessazione della pratica mammografica ed alienazione dell’apparecchiatura si

procede alla corrispondente notifica di cui all’art 53 del D. Lgs 101/20.

7.5 Le Norme, Linee Guida e Documenti Tecnici per i Criteri di Accettabilita
delle Attrezzature Medico-Radiologiche e le Verifiche di Radioprotezione
| documenti di riferimento utilizzati sono:

® AIFM, 2004, Report 1 - Protocollo italiano per il controllo di qualita degli aspetti
fisici e tecnici in mammografia.

® |[PEM, 2005, Report 89 - The Commissioning and Routine Testing of
Mammographic X Ray Sy- stems, European Guidelines for Dosimetry in
mammography.

® NHS, 2009, Commissioning and Routine Testing of Full Field Digital

Mammography Systems.
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® NHS, 2013, Routine quality control tests for full-field digital mammography
systems Equipment report 1303: fourth edition.

® EUREF, 2013, Supplement European guidelines for quality assurance in breast
cancer screening and diagnosis.

® EFOMP, 2015, Mammo Protocol.

® Regione Veneto, 2017, Linee Guida Regionali per il Controllo di Qualita dei
Mammografi Digitali.

® EUREF, 2018, Protocol for quality control in Digital Breast Tomosynthesis v1.03.

® UFSP-CH, 2021, Guida R-08-02 - Controlli di qualita relativi agli impianti per la

mammografia.

8. Le valutazioni dosimetriche

8.1 Le Norme, le Linee Guida e i Documenti Tecnici per le valutazioni di dose
| documenti di riferimento utilizzati sono:

® [CRP, 1987. Data for Use in Protection against External Radiation. ICRP
Publication 51. Ann. ICRP 17 (2 3).

® EFOMP Mammo protocol 2015

® EUREF protocol for quality control in Digital Breast Tomosynthesis v1.03 March
2018.

® Dance D R and Young K C 2014 Phys. Med . Biol . 59 2127, Estimation of mean
glandular dose for contrast enhanced digital mammography: factors for use with
the UK, European and |IAEA breast dosimetry protocols.

® R W Bouwman 2015 Phys. Med . Biol . 60 7893, Average glandular dose in
digital mammography and digital breast tomosynthesis: comparison of phantom
and patient data.

® David R Dance 2016 and loannis Sechopoulos 2016, Phys. Med . Biol . 61
R271, Dosimetry in x ray based breast imaging.

® Wenjing Wang 2017 Med. Phys. Vol. 44, No. 6, Monte Carlo calculation of
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conversion coefficients for dose estimation in mammography based on a 3D
detailed breast model.

® Sarno et al. Physica Medica 51 (2018) 56 63, Homogeneous vs. patient specific
breast models for Monte Carlo evaluation of mean glandular dose in

mammography.

8.2 Le valutazioni di dose
La dose media al tessuto ghiandolare della mammella, nota come dose ghiandolare media
(DGM), e lindice di dose di riferimento usato nella mammografia. La DGM ¢ la principale
quantita di interesse correlata al rischio di cancro indotto da radiazioni.
La metodologia adottata per la stima della dose si € basata sui dati acquisiti durante i
controlli fisico-dosimetrici previsti dal programma di garanzia della qualita, che
periodicamente vengono realizzati dal Team di Fisica Sanitaria, coerentemente con i

disposti normativi del D. Lgs n.101/20.

Secondo le linee guida qui adottate, la DGM viene calcolata utilizzando fattori tabulati
ottenuti da modelli di matematici che simulano, mediante tecniche Monte Carlo, il trasporto
della radiazione e mettono in relazione il kerma incidente in aria con la dose media

assorbita in un seno di composizione e dimensioni specifiche.

La stima della dose ghiandolare media € importante proprio in quanto rappresenta una
modellizzazione della dose assorbita dal tessuto ghiandolare della mammella che
costituisce la parte di organo radiosensibile. Tale valutazione ha come requisito la misura

di dose in aria all'ingresso del fantoccio e la misura dello spessore emivalente (HVL).

Dalle misure di dose in aria si determina la dose ghiandolare media mediante opportuni
coefficienti dipendenti dall’HVL e dallo spessore. La DGM é calcolata a partire da misure
realizzate con fantocci che simulano il modello standard di mammella compressa. Questi
fantocci consistono di lastre in PMMA che consentono di realizzare gli spessori richiesti
(20, 30, 40, 45, 50, 60, 70 mm).
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Tabella 8.2.1 - limiti di accettabilita di dose sono quelli indicati dal’lEUREF a seconda dello
spessore di PMMA

Spessore Spessore eq Limiti MGD
PMMA (mm) mammella (mGy)
(mm)
20 21 1.0
30 32 1.5
40 45 2.0
45 53 2.5
50 60 3.0
60 75 4.5
70 90 6.5

| limiti di accettabilita di dose sono quelli indicati di seguito riportati a seconda dello
spessore di PMMA (tabella 8.2.1).

8.3 Gli esami che comportano il superamento di 1 mSv per il feto o I’embrione

Nessuna delle indagini mammografiche effettuate, nelle condizioni ordinarie e nel rispetto
degli standard tecnici adottati, comporta il superamento della dose di 1 mSv per il feto o
'embrione di cui all’art. 166 commi 1 e 2 del D.Lgs 101/20.

8.4 Le registrazioni dosimetriche

Le registrazioni dosimetriche, nelle more del completamento dell’acquisizione dei nuovi
sistemi, sia per la mammografia di screening che per quella clinica, sono effettuate
attraverso il modulo PACS.
In particolare, oltre ai dati anagrafici e di caratterizzazione della procedura radiologica, per
ogni proiezione, nell'immagine corrispondente sono riportati:

- Modalita di esposizione

- dose ghiandolare media (AGD) in [mG];

- entrance skin dose (ESD) in [mg];
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accoppiata anodo filtro;

kV;

mAS;

spessore in [mm] e forza di compressione in [N].

. | Livelli Diagnostici di Riferimento

9.1 Gli Standard di Riferimento Adottati

ICRP, 1987. Data for Use in Protection against External Radiation. ICRP
Publication 51. Ann. ICRP 17 (2 3).
EUREF European Guidelines for quality control in diagnostic and screening

mammography 2006 +Addendum 2013 (new digital technology).

® EFOMP Mammo protocol 2015
® David R Dance 2016 and loannis Sechopoulos 2016, Phys. Med . Biol . 61

R271, Dosimetry in x ray based breast imaging.

Rapporto lIstisan 17/33 2017 Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la
radiologia diagnostica e interventistica.

Sarno et al. Physica Medica 51 (2018) 56 63, Homogeneous vs. patient specific
breast models for Monte Carlo evaluation of mean glandular dose in

mammography.

9.2 Le Modalita di Verifica

| Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) sono grandezze misurabili utilizzate come

strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni di mammografia.

Essi hanno valore di standard e non si riferiscono a misure di dose assorbita dal

singolo paziente e non sono utilizzati al di fuori di programmi di miglioramento della

Manuale di Qualita per la Diagnostica Mammografia 34 SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria



45 ASLSassari S.C. Radiologia di Alghero

Azienda socio-sanitaria locale Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu

qualita.

Ai fini del presente manuale, facendo riferimento al Rapporto Istisan 17/33 2017,
tabella 3.1, si acquisiscono come LDR base per la mammografia digitale:
® |l valore di dose ghiandolare media, riferita a 45 mm di PMMA in proiezione

cranio-caudale di 2,5 mGy.

Inoltre, facendo riferimento sempre al Rapporto Istisan 17/33 2017, ed in particolare
alla tabella 3.2, si acquisiscono come LDR per la mammografia digitale, per gli

spessori di PMMA o di mammella equivalente di seguito indicati:

Spessore Spessore equivalente
di PMMA della mammella
cm cm

2,0 2,1

3,0 3.2

4,0 45

45 53

=0 6,0

6,0 7.9

7,0 9,0

| valori di dose ghiandolare media, rispettivamente di: 1,2 mGy, 1,5 mGy, 2 mGy,
2,5 mGy, 3 mGy, 4,5 mGy, 6,5 mGy.

Il Responsabile dell'Impianto Radiologico, per I'ottimizzazione dell’esecuzione degli
esami in mammografia ai sensi del comma 5 dell’art. 158 del D. Lgs 101/20,
garantisce che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, tenendo conto
delle indicazioni piu aggiornate pubblicate dall’lstituto Superiore di Sanita e delle
Linee Guida di cui all’Allegato XXVI dello stesso decreto.

Lo Specialista in Fisica Medica contribuisce a definire I'applicazione e l'impiego di
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livelli diagnostici di riferimento ai sensi della lettera b) comma 2 dell’art. 160 del
D. Lgs 101/20.

Sulla base del comma 4 dellart. 161 del D. Lgs 101/20, |l Responsabile
dellImpianto Radiologico e lo Specialista in Fisica Medica, per quanto di loro
competenza, verificano e assicurano il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento,

secondo quanto indicato nell’Allegato XXVI dello stesso decreto.

Conformemente a quanto raccomandato dai documenti europei allAllegato XXVI
del D. Lgs 101/20, la verifica del rispetto dei LDR prevede, la valutazione
contestuale della qualita della tecnica mammografica, della qualita dellimmagine e
dell'indicatore dosimetrico pertinente attraverso il confronto con gli standard di

buona pratica.

La valutazione & effettuata con frequenza quadriennale, utilizzando, ove possibile, i
dati e parametri di cui all’articolo 168, comma 1 del D. Lgs 101/20, e strumenti
informativi che consentano un’elaborazione statistica adeguata, e in ogni caso entro
un anno dall’eventuale sostituzione dell’apparecchiatura radiologica e/o del sistema
di rilevazione di immagine o quando siano modificati i parametri tecnici relativi

all’esecuzione delllesame.

Il Responsabile dell'Impianto Radiologico informa lo Specialista in Fisica Medica
delle modifiche all’apparecchiatura radiologica, al recettore di immagine e alla
modalita di esecuzione dell’esame che possano influenzare la dose al paziente,
provvede affinché siano verificati i livelli diagnostici di riferimento e sia conservata la

registrazione del risultato della verifica (Allegato XXVI, punto 4 del D.Lgs 101/20).

La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata da un
medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia

medica, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilita professionali (Allegato
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XXVI, punto 4 del D. Lgs 101/20).

La valutazione dosimetrica deve essere effettuata dallo specialista in fisica medica
(Allegato XXVI, punto 4 del D. Lgs 101/20).

In caso di scostamento sistematico dai Livelli Diagnostici di Riferimento, Il
Responsabile dellImpianto Radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in
accordo con I‘Allegato XXVI dello stesso decreto ai sensi del comma 4 dell’art. 161
del D.Lgs 101/20.

In particolare, qualora I'esito delle verifiche risulti sistematicamente superiore ai
Livelli Diagnostici di Riferimento senza motivazione clinica, il Responsabile
dellImpianto Radiologico € tenuto a promuovere le adeguate azioni correttive e a
provvedere affinché ne venga verificata I'efficacia (Allegato XXVI, punto 5 del
D. Lgs 101/20).

I Responsabile dell'lmpianto Radiologico comunica al Delegato del Direttore
Generale per la Tutela dai Rischi dovuti alle Radiazioni lonizzanti le azioni correttive
da adottarsi che non possano esser effettuate dal Responsabile stesso e che
I'esercente € invece tenuto a provvedere a fare effettuare (Allegato XXVI, punto 5
del D. Lgs 101/20).

Qualora Tl'esito delle verifiche risulti significativamente inferiore ai LDR, |l
responsabile dell'impianto radiologico valuta se la qualita dellinformazione
diagnostica risulta comunque adeguata alle necessita cliniche e, se del caso, adotta

gli opportuni interventi correttivi.
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10. Le Esposizioni Accidentali e le Esposizioni Indebite

10.1 Gli Scenari delle Esposizioni Accidentali
Le esposizioni accidentali non risultano avere una probabilita di accadimento

significativa.

In particolare, al fine di assicurare una probabilita di accadimento, la piu bassa

ragionevolmente raggiungibile, lo specialista Radiologo od il Tecnico di Radiologia

Medica delegato:

® cffettua corretta identificazione della paziente mediante accertamento verbale o
a mezzo di documento d’identita, prima dellesecuzione dellesame

mammografico.

| professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle procedure comunicano
tempestivamente al responsabile dell'impianto radiologico, secondo le modalita
da questi definite, ogni situazione, anche solo potenziale, di esposizione

accidentale occorsa.

10.2 Gli Scenari delle Esposizioni Indebite

Al fine di evitare gli scenari comportanti indebite con conseguenze dosimetriche per

la paziente e intraprendere provvedimenti per ridurne la probabilita, lo specialista

Radiologo, inoltre:

® valuta a richiesta dello specialista e, secondo il principio di giustificazione, ne
stabilisce la corretta formulazione in relazione al quesito clinico o, qualora non
idonea, utilizza metodica alternativa;

® valuta la regione o il lato da esaminare;

® ricerca eventuali indagini diagnostiche precedenti ed effettua idonea anamnesi
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clinica;
® stabilisce, secondo il principio di ottimizzazione, la modalita di esecuzione
dellindagine al fine di ottenere il miglior risultato diagnostico con la minor
esposizione dosimetrica per il paziente, tenendo conto dell’eta e dell habitus
costituzionale;
® valuta le problematiche inerenti la tecnologia in uso, accertandosi che vengano
eseguite:
a. prove di accettazione prima dell’entrata in uso delle attrezzature
radiologiche,
b. prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento
rilevante di manutenzione;
® verifica il controllo di qualita al fine di accertare la costanza nel tempo dei
parametri funzionali;

® verifica il costante aggiornamento dei pacchetti software utilizzati.

| professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle procedure, inoltre,
comunicano tempestivamente al responsabile dell'impianto radiologico, secondo
le modalita da questi definite, ogni situazione, anche solo potenziale, di

esposizione indebita occorsa.
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APPENDICI
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SCOPO
1.

Scopo di questa procedura & definire le modalita per svolgere in modo corretto le attivita di
prenotazione, accettazione e consegna referti relativi alle procedure svolte.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE
[ ]

La presente si applica a tutte le attivita svolte dal personale dell’accettazione, a partire dal rilascio
di informazioni alla consegna dei referti.

3 RESPONSABILITA
[ ]

Le responsabilita di ogni figura professionale sono sintetizzate in ordine a ciascuna singola azione
nella tabella seguente:

ATTIVITA RESPONSABILITA
MEDICO TECNICO IP AMMIN 0SS

Fornire informazioni generali e su C C C
esami
Consenso informato R C C C
Consegna istruzioni di preparazione RC R C
all'esame
Controlli su impegnativa R R R C
Compilazione modulo assenza R R
gravidanza
Inserimento dati accettazione paziente RC RC C
Preparazione busta da consegnare C R C
paziente
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Consegna referti C R C
Archiviazione documenti R C

Legenda: R=responsabile; C= collabora
4 ELENCO DELLE ATTIVITA

Per definire dettagliatamente le operazioni da eseguire durante I'attivita di accettazione clienti,
sono state identificate differenti fasi che saranno descritte nei paragrafi successivi e che
elenchiamo qui di seguito:

e richiesta informazioni

e prenotazione esami

e accettazione

e consegna referti

5 RICHIESTA INFORMAZIONI
[ ]

Tutti i Clienti della Radiologia possono richiedere informazioni relative sia agli esami da eseguire sia
alle eventuali preparazioni da effettuare per la corretta esecuzione dell’esame prescritto.

Le richieste di informazioni possono pervenire sia telefonicamente sia di persona allo sportello. Qui
di seguito sono riportati il genere di informazione e le modalita a cui deve attenersi il personale di
accettazione.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI * sidevono fornire informazioni sulla tipologia
DIAGNOSTICI delle prestazioni diagnostiche offerte dalla
u.0.C.

* sideve sempre ricordare al paziente che deve
sottoporsi a un esame diagnostico, di portare
la documentazione sanitaria attinente in suo
possesso €, in particolare, tutti gli accertamenti
di diagnostica per immagini eventualmente
effettuati precedentemente

e sidevono fornire informazioni relative alle
modalita di preparazione agli esami,
consegnando le istruzioni predisposte

e sideve consegnare la modulistica relativa alla
preparazione, alla spiegazione delle procedure,
al consenso informato.
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L EJ

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA DI ® deve essere spiegato il percorso migliore per

ACCESSO ALLA STRUTTURA E DI accedere alla struttura a piedi, in auto o con

PRENOTAZIONE mezzi pubblici.

® devono essere forniti agli esterni gli orari di
apertura della struttura per l'accettazione e
I'esecuzione degli esami

® deve essere fornito il numero
telefonico/indirizzo del CUP per eseguire la
prenotazione all’esame

INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO | e deve essere sempre comunicare le modalita di
TICKET pagamento

6 PRENOTAZIONE ESAMI

PAZIENTI ESTERNI

La prenotazione degli esami diagnostici viene eseguite al momento con le seguenti modalita:
Ospedale Civile: Radiologia tradizionale, Ecotomografia, Tomografia Computerizzata, Senologia
prenotazione tramite CUP. Radiologia tradizionale contrastografica (gastrointestinale ad es.)
tramite prenotazione diretta.
Ospedale Marino: Agende CUP. Al momento cosi distribuite: due giorni dedicate e gestite
dall’Ortopedia e quattro dal CUP.

In alcuni casi come: approfondimenti diagnostici, percorsi diagnostici o di follow-up ( in
particolare per quanto riguarda i pazienti neoplastici, degli ambulatori di Dialisi, Pediatria e di
Medicina), ricoveri programmati o dimissioni protette, sara compito del Personale della
accettazione fissare gli appuntamenti direttamente su apposita agenda.

La prenotazione delle indagini definite Urgenti (“U”) secondo la dicitura riportata sulla
impegnativa verranno prenotate direttamente nei tempi previsti dopo visione e valutazione del
Medico Radiologo di turno.

PAZIENTI INTERNI

Sono riservati nella programmazione giornaliera spazi dedicati, in modo da poter eseguire le
prestazioni diagnostiche richieste dai singoli reparti con i tempi minimi di attesa. Le prenotazioni
degli esami diagnostici saranno possibili  esclusivamente utilizzando I'apposito programma
informatico (Galileo); le richieste dai diversi Reparti dovranno pervenire entro le ore 13: gli
appuntamenti verranno fissati prima possibile; in linea di massima entro le ore 20 dello stesso
giorno per quanto riguarda la radiologia convenzionale, e in caso di esami contrastografici rx o
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ecotomografici che prevedano una preparazione dalle ore 8 del giorno successivo. La richiesta on
line dovra essere,.unitamente agli eventuali questionari e/o consensi informati, meticolosamente
compilata in tutte le sue parti (copia cartacea firmata in originale deve essere conservata nella
cartella clinica). Laccettazione della radiologia provvedera alla schedulazione degli appuntamenti
entro le ore 14 di ogni giorno. Gli appuntamenti saranno contestualmente disponibili
nell’interfaccia Galileo presso i relativi Reparti che avranno l'obbligo di visionarla, informare ed
eventualmente preparare i Pazienti allesame secondo protocollo. Il personale dei Reparti
accompagnano i pazienti presso la Radiologia e dopo I'esame li riaccompagnano al Reparto di
provenienza. | Pazienti dovranno essere accompagnati presso le diverse diagnostiche con la
massima puntualita.

Nel caso di emergenze il reparto richiedente, espletate le procedure di richiesta on-line della
prestazione, deve avvisare telefonicamente il Reparto di Radiologia dell’arrivo della richiesta e
del paziente (il sistema informatico non prevede alcun allarme di arrivo di richiesta URGENTE),
accompagnato dal Personale preposto al trasporto ed assistenza, , con la modulistica di pertinenza.

7  ACCETTAZIONE

Le fasi dell’attivita di accettazione possono riassumersi come segue:
e gestione paziente esterno
e gestione paziente interno
e archiviazione documenti

Ogestione paziente esterno

All'arrivo del paziente I'addetto all’accettazione deve eseguire i seguenti controlli:

Prescrizioni e richiedere al paziente I'impegnativa del Medico curante o dello Specialista
ambulatoriale.

e il paziente privo di prescrizione medica non pud essere accettato e il
paziente va indirizzato al medico curante per la prescrizione

e per gli esami di radiologia tradizionale dopo aver valutato con il medico il
tipo di esame, i carichi di lavoro e il tempo di attesa, informa il Cliente e
provvede alla prenotazione o all’accettazione

e se l'esame prevede |'impiego di mdc controllare la corretta compilazione
dei moduli relativi al Consenso informato, inclusa la determinazione della
creatininemia.

Prenotazione | controllare le liste di prenotazione.

Il paziente non prenotato deve essere inviato al CUP ovvero inserito
direttamente per le categorie sopra specificate nelle liste di lavoro.

Ticket e valutare I'evidenza del pagamento ticket
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e se il paziente non ha pagato il ticket inviarlo allo sportello per il
pagamento

e nel caso in cui lo sportello sia chiuso, eseguire I'esame, consegnare
impegnativa al paziente previa fotocopia e, a esame eseguito e refertato,,
inserire la prestazione a CUP.

Valutata la completezza della documentazione richiesta, pud essere avviata la procedura di
accettazione nel R.I.S. secondo la sequenza di attivita riportata:

Inserimento dati e controllare se l'utente e gia inserito nell’archivio dati Regionali
e inserire gli esami da eseguire indicati nella prescrizione medica
e fornire al paziente I'informativa sulla privacy

Stampa etichetta e terminato l'inserimento dati stampare l'etichetta con codice a
se presente barre

Preparazione e | e inserire nella cartellina apposita che deve essere consegnata al
consegna materiale personale delle sale diagnostiche, i seguenti documenti:

O l'impegnativa medica

O etichetta con codice a barre

O eventuale altra documentazione esibita dal paziente

O eventuale  modulo di  Certificazione  prestazione
ambulatoriale per giustificazione assenza dal lavoro

O eventuale modulo di autocertificazione di assenza di
gravidanza

e terminata la fase di accettazione il paziente deve essere fatto
accomodare nella sala di attesa dove verra poi chiamato dal
Personale delle sale diagnostiche

©Gestione paziente interno
Il paziente interno accompagnato dal personale addetto alla mobilizzazione Pazienti ( devono
essere utilizzate barelle regolabili in altezza secondo normativa), al suo arrivo, programmato
secondo agenda, viene accettato , previa verifica della lista dei singoli reparti e controllo dei dati
anagrafici. ed accede quindi direttamente alle sale diagnostiche dove viene preso in consegna dal
personale della radiologia unitamente alla Cartella Clinica.

GESTIONE PAZIENTE RICOVERATO IN ALTRI P.O. AZIENDALI, O IN ALTRE AZIENDE
Il personale addetto al trasporto dovra presentare all’accettazione relativa richiesta del Reparto
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o archiviazione documenti

A prestazione eseguita € compito dell’accettazione conservare le impegnative in apposito
classificatore, correlate dal ticket per i non esenti, e inviarle tutte a cadenza stabilita all’Ufficio
amministrativo competente che a sua volta le girera alla societa preposta alla raccolta e
valutazione. Tutte le prestazioni eseguite vanno registrate al CUP cosi come vanno registrate le
persone che non si sono presentate all'appuntamento.

| moduli di consenso informato e assenza gravidanza saranno conservati mese per mese negli
apposi locali.

8 CONSEGNA REFERTI

| referti pronti per la consegna devono essere tenuti in un apposito contenitore in ordine alfabetico
per facilitare la loro rintracciabilita

| referti unitamente alla iconografia vengono consegnati al paziente dall’addetto alla accettazione
in una busta sigillata con I'etichetta apposita per garantirne la privacy.
Al momento del ritiro referti, & responsabilita dell’addetto identificare il paziente attraverso i dati
anagrafici e la data di nascita, scritti sull’etichetta che contraddistingue la busta del referto.

| referti verranno consegnati esclusivamente al paziente o a persona da lui delegata; le deleghe
compilate e firmate dal paziente, devono essere associate a fotocopia del documento di identita
del delegato al ritiro.

| referti verranno consegnati, salvo casi particolari, dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
17.00 dal lunedi al sabato.
Tutte le deleghe del ritiro referti devono essere archiviate nell’apposito raccoglitore che sara
archiviato mese per mese.

Per i pazienti che devono essere trasferiti ad altro presidio ospedaliero deve essere messo a
disposizione il referto con l'allegata iconografia su CD..

Per i pazienti che richiedono copia di un referto o immagini relativi ad esami eseguiti per il Pronto
Soccorso o in regime di Ricovero, viene consegnato il modulo Richiesta Radiogrammi in visione
che deve essere compilato dal paziente e regolarizzato amministrativamente. Quindi sara possibile

procedere alla predisposizione della copia.

Per i pazienti sottoposti a biopsia a fine esame il campione prelevato viene inviato all’Istituto di
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Anatomia Patologica dell’Universita di Sassari aggiornando il Registro campioni biopsie.
Quest’ultimo dovra essere aggiornato alla data di consegna del referto cito-istologico. Dovra quindi
essere informato il paziente circa l'esito finale mediante appuntamento con il medico responsabile
della procedura che provvedera alla consegna e spiegazione.
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SCOPO

Scopo di questa procedura e di definire le modalita per lo svolgimento delle attivita inerenti
I'esecuzione degli esami di diagnostica per immagini.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa procedura si deve applicare a tutte le attivita di esecuzione degli esami diagnostici nella
U.O.C. di Radiologia, presso la/le Sezioni di Mammografia ed Ecografia Mammaria.

RESPONSABILITA

Le responsabilita di ogni figura professionale sono sintetizzate in ordine a ciascuna singola azione

nella tabella seguente:

ATTIVITA RESPONSABILITA
MEDICO TECNICO P ADMIN 0ss

Identificazione paziente Collabor | Responsab | Collabor

a ile a
Controllo eventuale preparazione R C C
all'esame
Controllo stato di gravidanza R R C
Ritiro referti precedenti R C
Preparazione paziente C R C
Raccolta consenso informato R C C
Esecuzione esame diagnostico R R
Refertazione R
Preparazione busta referti R
Consegna referti al paziente R

ELENCO DELLE ATTIVITA

Per definire dettagliatamente le operazioni da eseguire durante le attivita, sono state identificate
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differenti fasi che saranno descritte nei paragrafi successivi e che elenchiamo qui di seguito:

identificazione paziente e verifica documentazione/preparazione
preparazione paziente

esecuzione esame

refertazione

IDENTIFICAZIONE PAZIENTE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE/ PREPARAZIONE

Le diverse Tecniche di immagine identificano i gruppi di indagini diagnostiche o terapeutiche ed in
rapporto alla disposizione logistica, I'effettivo percorso previsto per i Pazienti:

* Diagnostica invasiva
* Ecografia Mammaria ®* Procedure
¢ Mammografia interventistiche

Gli esami verranno eseguiti con le apparecchiature piu idonee per soddisfare I'esigenza diagnostica
o terapeutica I'esame con l'apparecchiatura piu idonea. A questo scopo & stato predisposto il
documento Scelta sale diagnostiche.

paziente esterno

il TSRM e/o I' Infermiera Professionale (IP) ritira la cartellina , allestita dall’ accettazione,
con la richiesta degli esami da eseguire

il TSRM e/o I'l.P. chiama il paziente e lo identifica

il TSRM e/o I'l.P. si accerta della correttezza delle preliminari procedure, inclusa la
eventuale preparazione all'esame secondo i protocolli definiti; quando siano evidenti difetti
non correggibili al momento, deve rinviare il paziente presso l'accettazione, segnalando i
motivi del rinvio, per la riprogrammare I'esame secondo protocollo.

I TSRM o il Medico Radiologo richiede e ritira eventuali referti/ immagini di esami
precedenti, ponendo la massima attenzione al fine di evitare perdite o confondere i
documenti con altro materiale di pazienti precedenti o successivi

Il TSRM nelle pazienti in eta fertile, si accerta dell’eventuale stato di gravidanza: nel caso di
risposta affermativa o dubbia 'esame non deve essere effettuato. In ogni caso deve far
firmare il documento Dichiarazione di assenza di stato di gravidanza per esecuzione
esame radiologico alla paziente o al genitore se la paziente & minorenne. Per gli esami che
prevedano l'impiego delle radiazioni ionizzanti deve sempre accertare il consenso del
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paziente.

* Nel caso dubbio di stato di gravidanza e contemporanea necessita di effettuazione esame
radiologico, & necessario eseguire test di gravidanza in Laboratorio Analisi.

* il Medico Radiologo, per gli esami che prevedono I'impiego di M.d.C., per le procedure di
diagnostica invasiva o per le procedure terapeutiche, deve raccogliere ( dopo aver
ulteriormente spiegato quanto illustrato nell’informativa consegnata al momento della
prenotazione e comunqgue non prima di aver consentito al paziente di aver modo di
ottenere tutti i chiarimenti desiderati circa le modalita, le alternative, le possibili
complicanze e rischi connessi), facendo firmare al paziente e controfirmandolo il:

O Consenso informato a procedimenti invasivi diagnostici

© Consenso informato per esame diagnostico con mezzo di contrasto organo-iodato
per via iniettiva

O Consenso informato procedure interventistiche

5.1° SCREENING MAMMOGRAFICO ORGANIZZATO

In questo caso, lo screening organizzato coinvolge la fascia di donne di etd compresa tra 45 e

69 anni, con cadenza biennale. Le donne che aderiscono allo screening organizzato vengono
invitate, a mezzo lettera e/o chiamata telefonica, per sottoporsi gratuitamente all’esame
mammografico. Questo verra eseguito dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medico. Lo
Specialista Radiologo non ¢ presente al momento dell’ esecuzione dell’esame mammografico,
ma valuta la correttezza dell’esecuzione e il livello di accettabilita ai fini dell’ interpretazione
diagnostica in un secondo tempo. La documentazione iconografica viene valutata e refertata
in doppio cieco da due specialisti Radiologi.

Si puo quindi passare alla fase successiva

paziente interno

La fase di identificazione del paziente & espletata dal TSRM o dall’ I.P. in tutti i percorsi, con
I'eccezione dell'ecotomografia dove questa fase potra anche essere curata direttamente dal
dirigente Medico Radiologo.

* il TSRM o I'lP accoglie il paziente accompagnato dal personale addetto e dalla cartella
clinica completa del consenso informato, quando necessario, compilato per la parte di
competenza dai Dirigenti Medici di Reparto.

e il TSRM o I'l.P. identifica il paziente verificando I'anagrafica e la corrispondenza dei dati
riportati in cartella e nel RIS.
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il TSRM o I'l.P. si accerta della correttezza delle preliminari procedure, inclusa la eventuale
preparazione all’esame secondo i protocolli definiti; quando siano evidenti difetti non
correggibili al momento, deve rinviare il paziente presso il Reparto di provenienza per
riprogrammare I'esame secondo protocollo.
il Medico Radiologo consulta la cartella e valuta, oltre la creatininemia quando sia previsto
I'impiego di mdc e.v., eventuali referti/ immagini di esami precedenti, ponendo la massima
attenzione al fine di evitare perdite o confondere i documenti con altro materiale di
pazienti precedenti o successivi. Nel caso di pazienti con anamnesi positiva per reazioni
avverse al mdc ev o per fenomeni allergici verifica il completamento della prevista
preparazione. Analogamente per i pazienti nefropatici e diabetici.
Il TSRM nelle pazienti in eta fertile, si accerta dell’eventuale stato di gravidanza: nel caso di
risposta affermativa o dubbia I'esame non deve essere effettuato. In ogni caso deve far
firmare il documento Dichiarazione di assenza di stato di gravidanza per esecuzione
esame radiologico alla paziente o al genitore se la paziente € minorenne. Per gli esami che
prevedano l'impiego delle radiazioni ionizzanti deve sempre accertare il consenso del
paziente.
Nel caso dubbio di stato di gravidanza e contemporanea necessita di effettuazione esame
radiologico, & necessario eseguire test di gravidanza in Laboratorio Analisi.
il Medico Radiologo, per gli esami che prevedono I'impiego di M.d.C., per le procedure di
diagnostica invasiva o per le procedure terapeutiche, deve raccogliere ( dopo aver
ulteriormente spiegato quanto illustrato nell’informativa consegnata al momento della
prenotazione e comunque non prima di aver consentito al paziente di aver modo di
ottenere tutti i chiarimenti desiderati circa le modalita, le alternative, le possibili
complicanze e rischi connessi), facendo firmare al paziente e controfirmandolo il:

O Consenso informato a procedimenti invasivi diagnostici

o Consenso informato per esame diagnostico con mezzo di contrasto organo-iodato

per via iniettiva
O Consenso informato per procedure interventistiche

I consensi informati devono essere allegati e conservati nella cartella clinica di cui faranno

successivamente parte integrante.

PREPARAZIONE PAZIENTE

Il paziente autosufficiente deve essere fatto spogliare in funzione dell’'esame da eseguire e
successivamente posizionato in modo opportuno dal TSRM.
Il paziente non autosufficiente deve essere aiutato dal Personale addetto, OSS o Ausiliari e sotto la
supervisione del TSRM.
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ESECUZIONE ESAME

Nell’esecuzione delle indagini devono essere scrupolosamente seguiti i documenti predisposti dalla
fisica sanitaria e dal Responsabile delle apparecchiature esposti presso ogni sala Diagnostica e in
ogni apparecchiatura portatile.

Tutte le indagini, incluse quelle condotte autonomamente dal TSRM, saranno considerate concluse
soltanto dopo validazione del Medico Radiologo Responsabile.

Il dato sulla dose somministrata dovra essere memorizzato e reso evidente nel referto.

Al termine il paziente viene congedato soltanto dopo verifica della corretta conclusione del
percorso.

Ai pazienti esterni in caso di refertazione differita, sara consegnato il documento Ritiro
Radiogrammi/Referti;

se richiesta dal paziente verra rilasciato a cura del Medico Radiologo la Certificazione di
prestazione ambulatoriale.

| pazienti interni saranno affidati, unitamente alla cartella clinica, al personale addetto
all'accompagnamento presso i reparti di appartenenza.

REFERTAZIONE

La refertazione ¢ I'atto professionale del Medico Radiologo, esclusivo e qualificante.

A esame ultimato, &€ compito esclusivo del Medico Radiologo analizzare le immagini e digitare
relativo referto nel sistema RIS, verificando la correttezza di tutti i dati e la completezza della
documentazione amministrativa.

E responsabilita del Medico Radiologo verificare I'eventuale documentazione relativa ad indagini o
ricoveri precedenti portati dal paziente raccogliendoli in un’unica cartelletta per evitare
smarrimenti.

| referti unitamente alle relative iconografie devono essere ordinatamente imbustati dal Personale
dell’Accettazione e nel caso in cui il paziente abbia consegnato referti precedenti, questi devono
essere abbinati alla busta referto. In Accettazione viene consegnato il referto al Paziente o a un
suo delegato previa compilazione di delega.

Nei casi in cui sia stata rilevata patologia urgente o comunque rilevante, sara obbligo del Medico
Radiologo che ha stilato il referto, contattare direttamente il paziente e/o il suo Medico Curante.
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